Имплантируемое электрогидравлическое искусственное сердце by A. Shubladze M. et al.
 
 
146 Бюллетень сибирской медицины, № 1, 2010  
 
Имплантируемое электрогидравлическое искусственное сердце 
Шубладзе А.М.1, Байков А.Н.2, Шварѐва Н.А.3, Толпекин В.Е.3 
Implanted electrhydraulic artificial heart 
Shubladze A.M., Baikov A.N., Shvaryova N.A., Tolpekin V.Ye. 
1
 Институт проблем управления РАН, г. Москва 
2
 Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск 
3
 НИИ трансплантологии и искусственных органов Росмедтехнологий, г. Москва 
 Шубладзе А.М., Байков А.Н., Шварѐва Н.А., Толпекин В.Е. 
Проблема полноценной, высокоэффективной замены насосной функции сердца искусственным аналогом является ак-
туальной во всем мире. В настоящее время наиболее перспективным направлением в создании имплантируемого искусст-
венного сердца является модель электрогидравлического принципа работы. По весогабаритным параметрам и эффективно-
сти эта модель может конкурировать с наиболее известной моделью ИС «Абиокор». 
Ключевые слова: имплантируемое искусственное сердце, искусственные желудочки сердца. 
The problem of full-featured, high-efficiency replacement of the heart’s pumping ability with an artificial analog is urgent all 
over the world. The most promising model of an implanted artificial heart is now the model with the elecrohydraulic principle of 
operation. In the weight and overall dimensions and in the efficiency, this model can compete with the most popular Abiokor model 
of the artificial heart. 
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Институт проблем управления (ИПУ) РАН (г. Мо-
сква), НИИ трансплантологии и искусственных органов 
(НИИТ и ИО) (г. Москва), ЦНИЛ Сибирского госу-
дарственного медицинского университета (СибГМУ) 
(г. Томск) совместно с рядом предприятий ВПК раз-
работали и изготовили образец электрогидравличе-
ского автономного имплантируемого искусственного 
сердца (ИИС). 
В основе изготовленного лабораторного образца 
ИИС лежит электрогидравлический привод. С помо-
щью оригинального, разработанного в одной из лабо-
раторий ИПУ миниатюрного роторно-лопастного на-
соса обеспечивается движение силиконовой жидкости 
и выталкивание крови через полиуретановые эластич-
ные мембраны из искусственных левого и правого 
желудочков сердца (ИЖС). Обратный ход мембраны 
искусственного желудочка обеспечивается насосом 
путем засасывания из него жидкости и выталкивания 
ее в другой желудочек. 
Работа искусственных желудочков происходит в 
противофазе друг другу, т.е. заполнение одного про-
исходит одновременно с выбросом из другого. Такой 
режим обеспечивается системой управления ИЖС. 
Испытания ИИС, проведенные на специальном 
гидродинамическом стенде, выявили работоспособ-
ность и высокие технические возможности разработ-
ки. Многие важные показатели и характеристики пре-
восходят лучшие (японские и американские) аналоги. 
Экспериментальные исследования в ЦНИЛ Сиб-
ГМУ, НИИТ и ИО показали возможное использование 
на биологических объектах с высоким потенциалом 
эффективности вспомогательного кровообращения. 
Лабораторный образец ИИС (рисунок) сконструи-
рован в виде полиблочной системы. Он состоит из 
насоса крови (ИЖС) и гидропривода, которые разне-
сены и связаны между собой только гидромагистра-
лями. Имплантировать его в грудную клетку ортото-
пически невозможно. Анатомические эксперименты 
показали, что размещение искусственных желудочков 
ортотопически, а гидропривода в правом костно-
диафрагмальном синусе вызывает сдавление легкого. 
Для медико-биологических испытаний разработана 
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методика имплантации, при которой насосы крови 
располагаются ортотопически в полости перикарда, а 
гидропривод — под кожей грудной клетки справа. 
 
Лабораторный образец ИИС 
Характеристики разработанного ИИС в сравнении с 
аналогичными характеристиками электрогидравличе-
ского имплантируемого искусственного сердца «Абио-
кор» (США) представлены в таблице. 
Из приведенной таблицы видно, что разработан-
ный вариант ИИС значительно меньше по габаритам и 
массе, а приводной электродвигатель насоса работает 
при значительно меньших оборотах, что является га-
рантией его более длительной работы. 
Разработчиками проводятся работы по миниатю-
ризации системы ИИС, что позволит полностью им-
плантировать ее в ортотопическую позицию. 
Сравнительная характеристика электрогидравлического 
сердца «Абиокор» и электрогидравлического сердца ИПУ и 
НИИТ и ИО 
Техническая характеристика 
Электрогидравлическое сердце 
«Абиокор» ИПУ и НИИТиИО 
Объем искусственного сердца, 
см3 
870 600 
Масса искусственного сердца, г 1000 700 
Наружный диаметр искусствен-





Тип насоса Центробежный Роторно-лопастной 
Тип электродвигателя Бесконтактный Бесконтактный  
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